
Инструкция по обновлению программы прибора «ДПК-Вибро»

1. Включить прибор

2. Подключить прибор с помощью USB-кабеля к ПК.

3. Запустить файл «DPK_USB.exe».

4. Откроется  окно программы.  Далее  необходимо указать  файл новой версии программы 
прибора, для этого нажмите на кнопку «…».

Откроется окно выбора файла (файл имеет расширение «*.bin»). 



Когда файл будет выбран, нажмите кнопку «Открыть». 

После чего в поле «Файл» должен появиться путь и название файла.

5. Если прибор имеет версию 1.0 (версия показывается на заставке прибора при включении),  
то необходимо поставить галочку «Версия прибора 1.0».



6. Нажать кнопку «Обновить программу прибора». 

В  процессе  обновления  на  экране  прибора  появится  надпись  «Режим  перепрошивки».  По 
окончанию программа выдаст сообщение «Обновление завершено» и  прибор выключится.

7. При следующих включениях прибора на заставке должна измениться версия прибора на 
версию программы, которую использовали для обновления.


